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インターリハ株式会社 

ニューウェイトの定期的な安全点検に関するお願い 

ニューウェイトをご使用の施設の皆様へ 

平素は弊社製品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。 

ニューウェイトを安全にご使用いただくため、ワイヤーの状態確認および定期点検について、下記のとおりご案内申し上げ

ます。 

重要：ワイヤーは消耗品です 

長期間の使用によりワイヤーが摩耗・劣化すると、ワイヤーの付け根や関連部品が落下し、患者様・ご利用者様や

施設職員の方がけがをするおそれがあります。 

ワイヤーの被膜が切れている、黒ずんでいるなどの異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、弊社または最寄

りの営業所へご連絡ください。 

 

定期点検のお願い 

安全にご使用いただくため、半年に一度を目安とした定期点検を推奨しております。 

サービス担当者または弊社営業担当者が順次ご使用施設を訪問し、ワイヤーやバーなどの状態を確認させていただきま

す。確認結果により、部品の交換をご案内する場合がございます。 

また、訪問時には機器へ「警告ラベル」を貼付し、あわせて最新版の取扱説明書を提供いたします。 

異常や気になる点がある場合 

サービス担当者または営業担当者の訪問を待たず、速やかに弊社または最寄りの営業所へご連絡ください。 

お問い合わせ先 

営業所 電話番号 

本社 03-5974-0231 

仙台営業所 022-727-2533 

名古屋営業所 052-252-7067 

大阪営業所 06-6356-5656 

九州営業所 093-967-1858 

 

何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 


